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Beschleunigerstrukturen werden an vielen Orten der Welt entwickelt und aufgebaut,
um unterschiedliche Zwecke zu erf ullen. So kann Materialforschung betrieben, nach bis-
her unentdeckten Teilchen gesucht oder das Innere von Sternen im Labor nachgestellt
werden. Auch das Institut f ur Angewandte Physik der Goethe-Universit at Frankfurt
am Main besch aftigt sich unter anderem mit dem Thema Astrophysik. Die Frankfurter
Neutronenquelle am Stern-Gerlach-Zentrum (FRANZ) ist hier seit einigen Jahren in der
Entwicklung und soll, neben dem Einsatz neuer Messmethoden und Komponenten f ur
den Transport von intensiven Ionenstrahlen, einen Einblick in das Innere der sogenann-
ten Roten Riesen geben. Dort ndet der s-Prozess statt, bei dem durch Neutroneneinfang
und  -Zerfall ungef ahr 50% der H augkeit von Elementen schwerer als Eisen erzeugt
wird [21]. Bei FRANZ (siehe Abbildung 1.1) werden f ur die Erzeugung von Neutronen
aus einer Volumenquelle bis zu 200mA Protonen mit 120keV kinetischer Energie ex-
trahiert und dann im Kompressormodus in einem E  B-Chopper in 50-100ns lange
Pulse mit einer Wiederholrate von 250kHz zerteilt [30]. Diese werden dann, nach einer
Beschleunigung durch einen Radiofrequenzquadrupol (RFQ) [23] und eine Interdigita-
le H-Moden (IH)-Struktur [19] im Bunchkompressor ARMADILLO [4, 5, 15] auf einen
hochintensiven Bunch mit einer L ange von 1ns komprimiert und auf das Lithium-Target
fokussiert. Bei einer Protonenenergie von 1911keV wird durch eine 7Li(p,n)7Be-Reaktion
ein ann ahernd thermisches Neutronenspektrum von 25keV erzeugt [3]. Das entspricht
einer Temperatur von etwa 300 Millionen Grad, wie sie auch am Ende der Heliumbrenn-
phase eines Roten Riesen besteht, in der ein Teil der Neutronen f ur den s-Prozess erzeugt
wird [2].
F ur den Transport des Protonenstrahls von der Quelle zum Chopper werden zwei Sole-
noide eingesetzt, die den Strahl transversal fokussieren und ihn damit auf den Einschuss
Abbildung 1.1.: Schemazeichnung der Frankfurter Neutronenquelle FRANZ.
1in das Choppersystem vorbereiten. Die vorliegende Arbeit behandelt die Fokussier- und
Abbildungseigenschaften des ersten der beiden Solenoide. Ein Solenoid ist eine Zylin-
derspule, deren longitudinales Feld zur Fokussierung eines Ionenstrahls verwendet wer-
den kann. Die radiale Komponente seines Randfeldes steigt typischerweise bis ungef ahr
zur H alfte des Aperturradius linear an, was eine lineare Abbildung des Strahls zur
Folge hat. Das bedeutet, dass der Ablenkwinkel jedes einzelnen Teilchens proportio-
nal zum Radius und damit die Brennweite unabh angig von der Eintrittsposition des
Teilchens ist.  Uberschreitet der F ullgrad die H alfte des Aperturradius, verursacht der
 uberproportionale Anstieg der radialen Feldkomponente bei hohen Radien eine nichtli-
neare Abbildung (Aberration), die die Emittanz des Strahls vergr oern kann. Durch die
von verschiedenen Strahlf uhrungselementen und dem Target vorgegebene Akzeptanz ist
die maximale Emittanz, die der Strahl f ur den Transport besitzen darf, begrenzt. Deswe-
gen m ussen hohe F ullgrade vermieden und das Emittanzwachstum in den verschiedenen
Strahlf uhrungselementen abgesch atzt werden.
Der Vorteil von Solenoiden im Vergleich zu zum Beispiel elektrostatisch fokussieren-
den Quadrupoldupletts oder -tripletts, besteht in der fast vollst andigen Erhaltung der
Raumladungskompensation. Diese ist gerade bei hohen Strahlstr omen wegen der Auf-
weitung des Strahls wichtig, um keine Teilchenverluste an den Aperturen zu erhalten.
Ein Parallelstrahl, der einen Strom von 200mA ohne Raumladungskompensation, eine
kinetische Energie von 120keV und einen Radius von 8mm besitzt, verdoppelt seinen
Radius schon nach einer Driftstrecke von 220mm, wobei er dann einen Divergenzwinkel
von 65,5mrad aufweist.
Um die verschiedenen Konzepte der in dieser Arbeit verwendeten Auswertemethoden
einzuleiten, werden in Kapitel 2 die physikalischen Grundlagen zu verschiedenen Strahl-
parametern eingef uhrt. Dabei spielen die rms-Twissparameter eine entscheidende Rolle.
Die Transformation dieser Parameter w ahrend einer Drift und beim Transport durch
ein Solenoid k onnen unter Verwendung von Matrizen berechnet werden. Die Herleitung
dazu bendet sich in Abschnitt 2.3. Des Weiteren werden in Kapitel 2 Denitionen f ur
verschiedene Emittanzbegrie und eine  Ubersicht  uber m ogliche Ursachen f ur Emit-
tanzwachstum dargestellt.
Kapitel 3 besch aftigt sich mit der Niederenergietransportsektion (LEBT-Sektion) von
FRANZ und der aus dem Transport von Teilchenstrahlen durch diese Sektion resultieren-
de Motivation f ur diese Arbeit. Numerische Simulationen zum Transport eines 150mA
Protonenstrahls durch die Aperturen der LEBT-Sektion zeigen, dass das erste Solenoid
einen hohen F ullgrad aufweist, sodass ein Emittanzwachstum zu erwarten ist. Um dieses
Emittanzwachstum zu untersuchen, wurden in der vorliegenden Arbeit zwei verschiedene
experimentelle Aufbauten realisiert, die in Kapitel 4 zusammen mit den einzelnen Kom-
ponenten vorgestellt werden. Mit dem ersten Aufbau wurde eine Ausgangsverteilung f ur
die analytischen und numerischen Untersuchungen bestimmt, der zweite Aufbau diente
zur Untersuchung der Auswirkung des Solenoidmagnetfeldes auf die Quellenverteilung
und f ur die Messungen der Abbildungseigenschaften.
Der zentrale Teil dieser Arbeit, eine Beschreibung der aus analytischen Rechnungen,
numerischen Simulationen und Messungen erhaltenen Ergebnisse, bendet sich in Ka-
pitel 5. Dabei wurde zuerst das Verhalten des Strahls bei analytischen Rechnungen mit
2einem magnetischen Kastenfeld untersucht und mit numerischen Simulationen vergli-
chen. Um auf einen Blick die Fokussierung bei unterschiedlichen Solenoidstromst arken
vergleichen zu k onnen, wurde die Phasenraumellipsenlage herangezogen. Daran schlieen
sich Untersuchungen unter Verwendung einer realistischen, aus numerischen Simulati-
onen erhalten Feldverteilung an, welche den Messungen gegen ubergestellt wurden. Um
auch einen Einblick in die innere Struktur der Verteilung zu bekommen, wurden die
rms-Emittanz und die normierten vierten Momente (W olbung) von gemessenen und si-
mulierten Phasenraumverteilungen miteinander verglichen. Weiterhin wurde der Ein
uss
der Ausgangsverteilung auf die Fokussier- und Abbildungseigenschaften des Solenoides
untersucht.
Den Abschluss dieser Arbeit bildet eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
der Fokussier- und Abbildungseigenschaften des untersuchten Solenoides in Kapitel 6.
Ein kurzer Ausblick zeigt die M oglichkeit, mit Inbetriebnahme einer neuen Quelle und
des Hochspannungsterminals einen Strahl zu erzeugen, der den gleichen Impuls und
die gleiche generalisierte Perveanz besitzt wie der FRANZ-Protonenstrahl, sodass die
Fokussierwirkung des Solenoides und das Verhalten bez uglich der Raumladung identisch
sind.
32. Physikalische Grundlagen
2.1. Phasenraumverteilung
Die Phasenraumverteilung ist eine wichtige Gr oe f ur die mikroskopische Beschreibung
eines Teilchenstrahls. Dabei kann eine endliche Anzahl von n Teilchen als ein Punkt im
6n-dimensionalen Phasenraum beschrieben werden. Jeder Punkt in diesem 6n-dimensi-
onalen Phasenraum entspricht einem Zustand des Systems. Ist dieses System ein Ha-
miltonsystem, ist das Volumenelement invariant unter Verwendung kanonischer Trans-
formationen, wie zum Beispiel der Zeitentwicklung des Systems. Die Teilchenverteilung
folgt dem Satz von Liouville und verh alt sich wie eine inkompressible Fl ussigkeit.
Jedes der n Teilchen kann in seinen eigenen, 6-dimensionalen Phasenraum gesetzt
werden.  Uberlagert man nun all diese 6-dimensionalen Phasenr aume unter der Annahme,
dass die Teilchenwechselwirkung vernachl assigbar ist oder die Wechselwirkung durch
ein externes, glattes Feld angen ahert werden kann, erh alt man einen 6-dimensionalen
Phasenraum mit n Punkten, in dem weiterhin der Satz von Liouville gilt [25]. Der
6-dimensionale Phasenraum kann auf seine Unterr aume x-x0, y-y0 und z-z0 projiziert
werden. Dabei sind x,y,z die Ortskoordinaten und x0 =
px
pz , y0 =
py
pz und z0 =
pz
pz
die Verh altnisse der Impulskomponenten zum durchschnittlichen, longitudinalen Impuls
[10]. In paraxialer N aherung, das heit f ur kleine transversale Impulse px;py  pz,
entspricht dieses Verh altnis dem Ablenkwinkel (siehe Abbildung 2.1):
x
0  tan(x
0) beziehungsweise y
0  tan(y
0):
Bei Hochfrequenzbeschleunigern wird aufgrund des Bunchcharakters des Teilchenstrahls
Abbildung 2.1.: Darstellung des Zusammenhangs zwischen transversalem Impuls und
Ablenkwinkel (aus [17]).
oftmals statt der z-z0-Ebene die -W-Ebene genutzt. Diese gibt die Phasenabweichung
4zur Sollphase des HF-Beschleunigers in longitudinaler Richtung und die zugeh orige Ener-
gieabweichung an. Die Phase ist hierbei die Distanz des Ions vom Bunchschwerpunkt,
wobei der Abstand zwischen 2 Bunchschwerpunkten 360 entspricht. Um von der abso-
luten Position z auf die Phase  umzurechnen, nutzt man folgenden Zusammenhang:
z

=
 t
THF
=
 
360 :
Hierbei ist  die r aumliche Periode, die den Abstand zwischen zwei Bunchschwerpunk-
ten beschreibt, THF die Zeit einer HF-Periode und  = v
c das Verh altnis der Teilchenge-
schwindigkeit zur Lichtgeschwindigkeit. Das Minus entsteht dadurch, dass Teilchen mit
einer positiven Ortsablage "zu fr uh\ ankommen und damit eine negative Phase erhalten.
2.1.1. Emittanz
In den zweidimensionalen, transversalen Phasenraumprojektionen ist die Emittanz ein
Ma f ur die Fl ache, die die Teilchen in diesem Phasenunterraum einnehmen. Dabei wird
zwischen verschiedenen Emittanzbegrien unterschieden:
Die sogenannte Randemittanz erh alt man, wenn man die Fl ache Ax beziehungsweise
Ay, die der Teilchenstrahl in einem der transversalen Phasenunterr aume einnimmt, durch
 teilt:
"x =
Ax

beziehungsweise "y =
Ay

:
Nach dem Satz von Liouville ist diese unter den oben genannten Bedingungen erhalten,
wenn zus atzlich die einzelnen Phasenunterr aume nicht miteinander koppeln.
Die eektive Emittanz beschreibt das Halbachsenprodukt der einh ullenden Ellipse.
Dabei gibt man an, wie viel Prozent der Teilchen in dieser einh ullenden Ellipse liegen.
Sind das nicht 100%, spricht man von einer fraktionellen Emittanz. Eine 70%-Emittanz
beschreibt also die Fl ache der Phasenraumellipse, die 70% der Teilchen einschliet, di-
vidiert durch die Kreiszahl .
Die Root-Mean-Square-Emittanz (kurz: rms-Emittanz) ist  uber die zweiten Momente
des Strahls [24, Kap. 4.1] deniert. Sie ber ucksichtigt, im Gegensatz zu Rand- und eek-
tiver Emittanz, auch die Dichteverteilungsfunktion der Phasenraumverteilung. In dieser
Arbeit wird die Denition von Sacherer [22] verwendet:
"rms =

x2  x02   xx0 2
 1
2
: (2.1)
Die normierte Emittanz, auch invariante Emittanz genannt, ist geschwindigkeitsun-
abh angig. Daf ur wird sie mit der normierten Teilchengeschwindigkeit  und mit dem
relativistischen Korrekturfaktor 
 multipliziert [10, S. 10]:
"norm;x=y = 
"x=y :
Jede der oben aufgef uhrten Emittanzen (Rand-, eektive und rms-Emittanz) kann nor-
miert werden.
52.1.2. W olbung
Die W olbung, auch normierte vierte Momente genannt, wird beschrieben aus dem Ver-
h altnis zwischen den vierten Momenten und den quadrierten zweiten Momenten der
Strahlverteilung [24]:
Vx =
x4
x22 : (2.2)
Dabei gilt f ur den Fall einer diskreten Verteilung:
x4 =
1
N
N X
i=1
(xi   x)
4 und x2 =
1
N
N X
i=1
(xi   x)
2 :
F ur den Fall einer kontinuierlichen Verteilung mit elliptischer Symmetrie und verschwin-
denden ersten Momenten x gilt
x4 =
3a5
xay
8
Z 1
0
r
4  n(r) dr
2 und x2 =
a3
xay
2
Z 1
0
r
2  n(r) dr
2 ;
mit ax=y der maximalen Ausdehnung des Strahls in x beziehungsweise y. Die Variable x
kann hierbei der Position x der Teilchen entsprechen, die W olbung kann aber auch von
anderen Gr oen wie zum Beispiel den Winkeln x0 berechnet werden. In dieser Arbeit
berechnete W olbungen beziehen sich jedoch alle auf die Verteilung der Teilchenposition
x.
Was bedeuten nun verschiedene W olbungen? Eine W olbung von V = 2 entspricht
zum Beispiel einer homogenen Strahlionendichteverteilung n(r) = 1
axay, eine W olbung
von V = 9=4 einer Waterbag-Verteilung n(r) = 2
axay (1   r2).
Eine W olbung V > 2 bedeutet, dass der Strahl eine gr oere Dichte bei niedrigem
Radius r besitzt (die dreidimensionale Dichtefunktion w olbt sich nach oben), w ahrend
bei einer W olbung V < 2 die Strahlionendichte bei groen Radien r gr oer ist als bei
kleinen. In diesem Fall handelt es sich um einen Hohlstrahl.
Beim Transport bedingt die nichtlineare Feldenergie des Strahls eine Umverteilung der
Strahlionen, wodurch die rms-Emittanz w achst. Wird im Fall eines vollst andig dekom-
pensierten Strahls die Strahlionendichte homogen, ist die Feldenergie des Strahls mini-
mal, die Emittanz maximal und die W olbung nimmt einen Wert von V = 2 an [14, 27].
2.1.3. Twissparameter
Die Phasenraumellipse im x-x0-Phasenraum kann durch folgende Formel beschrieben
werden [28, S. 158]:

x
2 + 2xx
0 + x
02 = ":
Analog dazu kann die Phasenraumellipse nat urlich auch im y-y0-Phasenraum deniert
werden. Da eine Ellipse durch drei Parameter vollst andig deniert ist (Gr oen ihrer
6Abbildung 2.2.: Darstellung einer Phasenraumellipse mit den Twissparametern ,  und

 (aus [28]).
beiden Halbachsen und Neigungswinkel zur x-Ebene), muss einer der vier Parameter ,
, 
 und " durch die anderen beschrieben werden k onnen. Es gilt:

   
2 = 1:
In Abbildung 2.2 sind eine Phasenraumellipse und einige ihrer Eigenschaften, beschrie-
ben durch die Twissparameter, gezeigt. Es ist, wie oben beschrieben, " die Fl ache der
Ellipse und tan(2') = 2

  mit ', dem Winkel zwischen der x-Achse und der groen
Halbachse der Phasenraumellipse. Des Weiteren lassen sich Beziehungen f ur die maxi-
malen x- und y-Positionen und Schnittpunkte mit den beiden Achsen der Ellipse durch
die Twissparameter beschreiben.
Wie bei der Emittanz gibt es auch bei den Twissparametern rms-Werte. Diese errech-
nen sich wie folgt [28, S. 163]:
rms =  
xx0
"rms
rms =
x2
"rms

rms =
x02
"rms
mit der schon in Gleichung 2.1 denierten rms-Emittanz "rms =

x2  x02   xx0 2
 1
2
.
2.2. Emittanzwachstum
Beim Transport durch ein Solenoid kann sich die Emittanz eines Teilchenstrahls durch
verschiedene Eekte  andern. Diese sind unter anderem chromatische Aberrationen durch
7die Energieverschmierung der Teilchen, geometrische Aberrationen durch von geometri-
schen Faktoren abh angige Eekte, Dichtefunktions anderungen durch Kompensations-
elektronen und Redistribution des Strahls aufgrund von nichtlinearen Eigenfeldern. F ur
zum Beispiel den FRANZ Protonenstrahl, aber nicht f ur den in dieser Arbeit verwen-
deten Heliumstrahl, sind auerdem die Ein
 usse der Eigenfelder von Molek ulfraktionen
im Strahl, wie H
+
2 und H
+
3 , relevant.
Bei chromatischen Aberrationen handelt es sich um eine nichtlineare Abbildung durch
die Impulsverschmierung der Teilchen. Die Brennweite eines Solenoides berechnet sich
nach
f =
1
k  sin(ks)
(2.3)
mit
k =
q  B0;max
2p
: (2.4)
Hierbei ist q die Ladung des Ions, B0;max das maximale B-Feld auf der Achse, p der
Teilchenimpuls und s die eektive L ange des Feldes [29]. Der Kehrwert des Impulses p
der Teilchen steht also sowohl im Argument des Sinus als auch als Faktor im Nenner der
Brennweite. F ur die Abh angigkeit der Brennweite von einer Variation des Impulses gilt
in erster N aherung:
f =
@f
@p
p;
f =
1
k sin(ks)
=
p
k0 sin(k0s
p )
mit k
0 =
eB0
2
= kp
)
@f
@p
=
k0 sin(k0s
p ) + p  k0 cos(k0s
p )  k0s
p2
k02 sin2(k0s
p )
=
sin(ks) + kscos(ks)
k0 sin2(ks)
) f =
sin(ks) + kscos(ks)
k0 sin2(ks)
p:
F ur den Spezialfall des in den Experimenten dieser Arbeit verwendeten Heliumstrahls
ist in Abschnitt 4.4 eine Absch atzung gegeben.
Bei den geometrischen Aberrationen spielen verschiedene Eekte eine Rolle. Zum Bei-
spiel wird bei der Rotation des Teilchenstrahls im Magnetfeld longitudinaler Impuls,
abh angig vom Abstand des Teilchens von der Achse, in transversalen Impuls umgewan-
delt. Durch die Verringerung des longitudinalen Impulses aufgrund der Energieerhaltung
entsteht ein Eekt wie bei den chromatischen Aberrationen, sodass Teilchen mit groem
Abstand von der Solenoidachse  uberfokussiert werden. Dieser Eekt f uhrt zu einer S-
Form in der Phasenraumverteilung. Im Gegensatz zu den nachfolgenden Aberrationen
tritt er jedoch nicht erst bei hohen F ullgraden auf.
8Abbildung 2.3.: Simulation der radialen magnetischen Flussdichte unter der Eisenkan-
te des Solenoides und aus dem Verlauf resultierende F ullgradgrenze
(aus [29]).
Auch die Abbildungsfehler durch den nichtlinearen Feldverlauf des Solenoiden geh oren
zu den geometrischen Aberrationen. Wie in Abbildung 2.3 zu sehen ist, ergibt sich bei
dem in dieser Arbeit untersuchten Solenoid bis zu einem Radius von ungef ahr 50%
der Apertur ein linearer Verlauf der radialen magnetischen Flussdichte. Dar uber hinaus
ergeben sich Nichtlinearit aten, die Aberrationen am Strahl hervorrufen [29, S. 29]. So
ist die Brennweite des Solenoides f ur Teilchen, die sich in dem nichtlinearen Teil der
magnetischen Flussdichte benden, k urzer als bei den Teilchen, die n aher an der Achse
liegen, sodass es zu einer S-Form der Phasenraumverteilung und damit zu einem Anstieg
der eektiven und der rms-Emittanz kommt.
Dichtefunktions anderungen durch Kompensationselektronen und nichtlineare Eigen-
felder geschehen nicht nur innerhalb von Fokussierelementen wie dem Solenoid, sondern
auch in anderen Strahltransportelementen wie einer Drift. Dort kann sich die nichtlineare
Feldenergie im Strahl verringern, was zu einer Emittanzerh ohung f uhrt (siehe Abschnitt
2.1.1).
2.3. Analytische Transformation der Twissparameter
Die Twissparameter geben die Lage der Emittanzellipse in einem der transversalen Pha-
senunterr aume an. Kennt man die Transfermatrizen (in der Literatur R-Matrix genannt)
f ur ein entsprechendes Strahltransportelement, kann man mit Hilfe einer Matrixtransfor-
mation die  Anderung der Twissparameter in diesem Strahltransportelement berechnen.
Die 4  4-R-Matrix f ur eine Drift mit der L ange L lautet:
R =
0
B B
@
1 L 0 0
0 1 0 0
0 0 1 L
0 0 0 1
1
C C
A :
9Multipliziert man diese Matrix mit den Koordinaten eines einzelnen Teilchens am Ein-
gang der Drift, erh alt man die Position des Teilchens am Ende der entsprechenden Drift:
0
B B
@
x
x0
y
y0
1
C C
A =
0
B B
@
1 L 0 0
0 1 0 0
0 0 1 L
0 0 0 1
1
C C
A 
0
B B
@
x0
x0
0
y0
y0
0
1
C C
A :
Betrachtet man nur die Entwicklung eines transversalen Unterraums, erh alt man:

x
x0

=

1 L
0 1



x0
x0
0

:
Eine Matrixtransformation mit T = RT0RT ergibt die Entwicklung der Twissparameter
bei einem Strahldurchgang durch eine Drift:

  
  


=

1 L
0 1



0  0
 0 
0



1 0
L 1

:
Daraus folgt (vgl. [28, S. 159]):
 = 0   L
0 ;
 = 0   2L0 + L
2
0 ;

 = 
0 :
F ur den Strahltransport durch ein Solenoid gibt es ebenfalls eine R-Matrix [11, S.
145]:
R =
0
B B
@
cos2(ks) sin(ks)cos(ks)=k sin(ks)cos(ks) sin2(ks)=k
 k sin(ks)cos(ks) cos2(ks)  k sin2(ks) sin(ks)cos(ks)
 sin(ks)cos(ks)  sin2(ks)=k cos2(ks) sin(ks)cos(ks)=k
k sin2(ks)  sin(ks)cos(ks)  k sin(ks)cos(ks) cos2(ks)
1
C C
A :
Hierbei ist s die eektive L ange des Solenoides und k =
qB0;max
2p wie in den Gleichungen
2.3 und 2.4. In einem Solenoid beschreiben Teilchen, die nicht auf der Achse liegen, eine
Kreisbewegung mit einem Radius, der dem halben Abstand von der Achse entspricht [9].
Diese Kreisbewegung l asst sich in eine Rotation um die Achse und eine Fokussierung
auf die Achse des Solenoides zerlegen. Dazu dreht man das Koordinatensystem unter
Verwendung der Drehmatrix [11, S. 142] um  ks um die Strahlachse, wodurch die beiden
10Ebenen x-x0 und y-y0 voneinander entkoppelt werden:
0
B B
@
cos( ks) 0 sin( ks) 0
0 cos( ks) 0 sin( ks)
 sin( ks) 0 cos( ks) 0
0  sin( ks) 0 cos( ks)
1
C C
A

0
B
B
@
cos2(ks) sin(ks)cos(ks)=k sin(ks)cos(ks) sin2(ks)=k
 k sin(ks)cos(ks) cos2(ks)  k sin2(ks) sin(ks)cos(ks)
 sin(ks)cos(ks)  sin2(ks)=k cos2(ks) sin(ks)cos(ks)=k
k sin2(ks)  sin(ks)cos(ks)  k sin(ks)cos(ks) cos2(ks)
1
C
C
A
=
0
B B
@
cos(ks) sin(ks)=k 0 0
 k sin(ks) cos(ks) 0 0
0 0 cos(ks) sin(ks)=k
0 0  k sin(ks) cos(ks)
1
C C
A :
Unter der Annahme eines rotationssymmetrischen Strahls kann man die Drehung des
Koordinatensystems in der weiteren Betrachtung vernachl assigen.
Auch hier l asst sich diese vierdimensionale Matrix auf den zweidimensionalen x-x0-
Phasenraum herunterbrechen. F ur die Entwicklung der Twissparameter gilt

  
  


=

cos(ks) sin(ks)=k
 k sin(ks) cos(ks)



0  0
 0 
0



cos(ks)  k sin(ks)
sin(ks)=k cos(ks)

;
woraus nach dem Ausmultiplizieren folgt:
 = k cos(ks)sin(ks)0   sin
2(ks)0 + cos
2(ks)0  
cos(ks)sin(ks)
k

0 ;
 = cos
2(ks)0   2
cos(ks)sin(ks)0
k
+

sin(ks)
k
2

0 ;

 = k
2 sin
2(ks)0 + 2k sin(ks)cos(ks)0 + cos
2(ks)
0 :
2.4. Strahlpotential
Das Strahlpotential (r) l asst sich f ur den vereinfachten Fall eines zylinderf ormigen
Strahls mit unendlicher Ausdehnung in Strahlrichtung und einer homogenen Ladungs-
dichteverteilung n analytisch berechnen. Dazu ben otigt man das elektrische Feld E, das
sich mit dem Satz von Gau-Ostrogradski  uber
H
EdA =
R 
"0dV berechnen l asst. Hier-
bei ist  die Ladungsdichte n  e, mit e, der elektischen Ladung eines Elektrons und "0,
der elektrischen Feldkonstante. F ur die Berechnung des Potentials wird das Strahlrohr
mit dem Radius rrohr auf (r = rrohr) = 0 gelegt. Die Variable R bezeichnet den Radius
des Strahls.
11Berechnung des Strahlpotentials auerhalb des Strahls:
Ea(r) =
enR2
2"0r
;
a(r) =  
Z
Edr =  
Z
enR2
2"0r
dr
=  
enR2
2"0
ln(r) + C1 ;
mit a(r = rrohr) = 0 gilt:
0 =  
enR2
2"0
ln(rrohr) + C1
) C1 =
enR2
2"0
ln(rrohr)
) a(r) =  
enR2
2"0
ln(r) +
enR2
2"0
ln(rrohr)
=
enR2
2"0
ln
rrohr
r

:
Berechnung des Strahlpotentials innerhalb des Strahls:
Ei(r) =
enr
2"0
;
i(r) =  
Z
Edr =  
Z
enr
2"0
dr
=  
enr2
4"0
+ C2 ;
mit i(r = R) = a(r = R) gilt:
enR2
2"0
ln
rrohr
R

=  
enR2
4"0
+ C2
) C2 =
enR2
2"0

ln
rrohr
R

+
1
2

) i(r) =  
enr2
4"0
+
enR2
2"0

ln
rrohr
R

+
1
2

:
Das Strahlachs- und Strahlrandpotential ergibt sich demnach zu:
(r = 0) =
enR2
2"0

ln
rrohr
R

+
1
2

;
(r = R) =
enR2
2"0
ln
rrohr
R

:
12M ochte man, statt mit einer Ladungsdichte, mit den auftretenden Strahlstr omen I rech-
nen kann man folgende Umrechnung nutzen:
e  n =
I
R2v
:
Damit ergibt sich f ur Strahlachs- und Strahlrandpotential:
(r = 0) =
I
2"0v

ln
rrohr
R

+
1
2

; (2.5)
(r = R) =
I
2"0v
ln
rrohr
R

: (2.6)
Diese beiden Potentiale eignen sich gut, um Strahlen miteinander zu vergleichen und
k onnen mit Hilfe der Restgasionenenergiespektroskopie experimentell ermittelt werden [8,
S. 102.].
2.5. Generalisierte Perveanz
Mit der generalisierten Perveanz ist es m ogliche, eine Absch atzung f ur die Raumla-
dungseekte eines Teilchenstrahls zu machen. F ur einen parallelen, zylindersymmetri-
schen, homogen geladenen Strahl, der in der Mitte eines ebenfalls zylindersymmetrischen
Strahlrohrs liegt, gibt es bei groer Ausdehnung in z-Richtung nur eine Radialkraft und
keine Kr afte in axialer Richtung. Unter diesen Annahmen gilt im nichtrelativistischen
Fall f ur die generalisierte Perveanz [10]:
K =
U
U
=
1
4"0
r
mi
2qi
I
U
3
2
: (2.7)
Dabei ist mi die Masse der Ionen, qi ihre Ladung, I der Strahlstrom und U die Beschleu-
nigungsspannung. U ist die Dierenz zwischen Strahlachs- und Strahlrandpotential
(siehe Gleichungen 2.5 und 2.6).
133. Motivation
Fokussierung niederenergetischer Ionenstrahlen
Der erste Teil der LEBT-Sektion der Frankfurter Neutronenquelle FRANZ (siehe Ab-
bildung 3.1) bendet sich im Aufbau. Zus atzlich zu ihrer Aufgabe, den Ionenstrahl in
die Akzeptanz des RFQ einzupassen, dient sie schon in dieser Phase als Teststand f ur
unterschiedliche Fokussier- und Diagnosemethoden bei hohen Strahlstr omen. Sie wird
aus einer Ionenquelle, einem Chopper mit anschlieendem Septummagneten (siehe Ab-
bildung 3.2), vier Solenoiden (zwei f ur das Einpassen des Strahls in den Chopper und
zwei f ur das Einpassen in den RFQ) und drei Diagnose- und Pumptanks bestehen. Ein
Vakuumschott und ein Strahltransformator vervollst andigen den Aufbau.
Abbildung 3.1.: Schematische  Ubersicht der LEBT-Sektion der Neutronenquelle FRANZ
(aus [29]).
Die Ionenquelle vom Volumentyp wird einen Protonenstrahlstrom von 200mA lie-
fern. Ein Prototyp mit diesem Strahlstrom wurde schon f ur das "International Fusion
Materials Irradiation Facility\ (IFMIF)-Szenario entworfen [12] und f ur die Nutzung bei
FRANZ weiterentwickelt [16]. Ein Pentodenextraktionssystem in der Quelle beschleunigt
den Strahl, bei variabler Extraktionsspannung, auf eine kinetische Energie von 120keV.
Die ersten beiden Solenoide passen den Strahl in den EB-Chopper ein. Bei ausgeschal-
tetem E-Feld lenkt das statische B-Feld den Strahl auf eine Kreisbahn, sodass dieser am
14Chopperplatten
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Abbildung 3.2.: Choppersystem mit anschlieendem Septummagnet. Rot sind die Tra-
jektorien des abgelenkten und des nicht abgelenkten Strahls (nach [30]).
Ende des Choppers mit einem Winkel von 11 von der eigentlichen Strahlachse abgelenkt
wird. Nach einer kurzen Drift wird dieser Strahl durch einen Septummagneten in einen
Strahldump gelenkt und dort aufgefangen. Wird das E-Feld eingeschaltet, kompensiert
es kurzzeitig die Ablenkung durch das B-Feld, sodass ein Strahlpuls mit einem Pulspla-
teau von 50 bis 100ns entsteht [30]. Diese im Chopper erzeugten Strahlpulse mit einer
Wiederholrate von 250kHz werden mit den Solenoiden drei und vier erneut fokussiert
und dann in den RFQ eingeschossen. Die Diagnosetanks enthalten verschiedene Ger ate
zur Strahldiagnose, sowohl invasive, strahlzerst orende Messmethoden wie die Faraday-
tasse, als auch nicht-invasive Messmethoden wie den FCT (Fast Current Transformer)
und eine optische Strahltomograe [20, 26]. An den Diagnosetanks werden zwei Turbo-
molekularpumpen angebracht, um die LEBT-Sektion auf einen Druck von 10 8 mbar zu
bringen.
Um die optimalen Aperturgr oen f ur den Chopper und den Septummagnet der FRANZ-
LEBT-Sektion festzulegen, werden in der Designphase Simulationen durchgef uhrt, um
die Auswirkung der Ver anderungen dieser Elemente auf den Strahl zu testen. Ziel ist es
dabei, einen optimalen Einschuss in den RFQ zu gew ahrleisten. W ahlt man die Apertu-
ren zu klein, bekommt man Strahlverluste, was gerade im Choppersystem aufgrund von
Sekund arpartikelproduktion zu Hochspannungs uberschl agen und damit zu einem Aus-
fall des Systems f uhren kann. W ahlt man aber beispielsweise den Abstand der Chopper-
platten zueinander zu gro, werden bei konstanter Leistung die elektrischen Felder zu
gering, um die Ablenkung durch das magnetische Feld kompensieren zu k onnen. W ahlt
man hingegen die L ange der Strahlf uhrungselemente zu gro, erh alt man einen durch
die Raumladung bedingten h oheren F ullgrad innerhalb der Solenoide und dadurch ein
Emittanzwachstum durch die nichtlinearen Feldanteile (siehe Abschnitt 2.2).
F ur diese Simulationen wurde das Simulationsprogramm Lintra [18] verwendet. Bei
einem Strahlstrom von bis zu 200mA wirken starke Raumladungskr afte, die den Strahl
15Abbildung 3.3.: Strahlenveloppe aus Transportsimulationen durch die FRANZ LEBT-
Sektion f ur einen Protonenstrahl mit 150mA Strahlstrom, bei einer
Strahlenergie von 120keV und je 10% H
+
2 - und H
+
3 -Fraktion. Die ange-
nommene Raumladungskompensation betr agt 85%.
w ahrend des Flugs aufweiten. Ohne die Solenoide w urde der Strahl auf die strahlf uh-
renden Elemente treen und dort Energie deponieren. 10% Verluste bei 120keV Strahl-
energie w urden hierbei schon 2,4kW Leistung bedeuten, die als W arme abgef uhrt wer-
den m ussten. Der Optimierung wurden die aktuellen Aperturradien zugrunde gelegt.
F ur das Solenoid Typ II sind das 75mm, f ur den Typ I 50mm. Die Chopperplatten
haben an ihren Enden einen Abstand zur Strahlachse von 30mm und werden durch
einen Kreisbogen beschrieben, wobei in der Mitte eine Apertur von 19mm entsteht. Die
Abschirmr ohre hinter dem Choppersystem, die den nicht-abgelenkten Strahl vor dem
Magnetfeld des Septummagneten abschirmen soll, hat eine H ohe von 17,5mm  uber eine
L ange von 301mm.
In Abbildung 3.3 ist die Position des Strahlenveloppeteilchens, das in Lintra als das
Teilchen mit dem gr oten positiven y-Wert deniert ist, gegen die z-Position aufgetragen.
Farbig markiert sind verschiedene Bereiche, in denen sich elektrische beziehungsweise
magnetische Felder benden: Solenoide sind gr un, der Chopper rot und der Septumma-
gnet blau unterlegt. Am Ende der LEBT-Sektion bendet sich der RFQ, der hier gelb
dargestellt ist. Der nicht-abgelenkte Strahl wurde mit einer Drift im Chopper simuliert,
was einem perfekt zur Deckung gebrachtem E  B-Feld entsprechen w urde. Die Ablen-
kung des Strahls bei ausgeschaltetem E-Feld wurde innerhalb des Choppers mit einem
Kreisbahnansatz mit einem Radius von 83,4cm gen ahert. Das Magnetfeld, das f ur die
Ablenkung durch die Lorentzkraft als homogen angenommen wurde, hat dabei einen
Wert von B = 60mT. Man erkennt in dieser Abbildung, dass alle vier Solenoide einen
F ullgrad von  uber 50% besitzen. Wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, ergeben sich bei die-
16sen F ullgraden Aberrationen in der Phasenraumverteilung durch nichtlineare Feldanteile,
was zu einer Erh ohung der eektiven beziehungsweise der rms-Strahlemittanz f uhrt. Ei-
ne Untersuchung der Abbildungseigenschaften der Solenoide ist daher sinnvoll, um eine
Aussage dar uber machen zu k onnen, wie viel Strahlstrom in die Akzeptanz des Choppers
beziehungsweise des RFQ eingepasst werden kann. Dazu ist ein Vergleich von numeri-
schen Simulationen mit Messungen sinnvoll, um die Verl asslichkeit der Ergebnisse aus
den Simulationen bewerten zu k onnen. Die analytische, numerische und experimentel-
le Betrachtung der Fokussier- und Abbildungseigenschaften des ersten Solenoides der
FRANZ-LEBT-Sektion ist Inhalt dieser Arbeit.
174. Aufbau des Experiments
F ur die in dieser Arbeit beschriebenen Messungen wurden zwei verschiedene Aufbauten,
welche in Abbildung 4.6 und 4.8 zu sehen sind, verwendet:
 In Aufbau I wurde eine Testquelle, ebenfalls vom Volumentyp, mit einem Trio-
denextraktionssystem, direkt an eine Schlitz-Gitter-Emittanzmessanlage zur Auf-
zeichnung der Emittanz im x-x0-Phasenraum montiert.
 In Aufbau II wurde das erste Solenoid von FRANZ an die Volumenquelle montiert
und die Messanlage dahinter angebracht.
4.1. Volumenquelle
(a) Fotograe (b) Schemazeichnung (aus [10])
Abbildung 4.1.: Im Experiment verwendete Ionenquelle.
F ur den Versuchsaufbau wurde eine Ionenquelle vom Volumentyp mit einem Trioden-
extraktionssystem genutzt (siehe Abbildung 4.1). Um Elektronen aus dem Versuchsauf-
bau daran zu hindern, in die Quelle hineinzu
ieen, wurde an die Screeningelektrode ein
Potential in H ohe von -10% des Extraktionspotentials angelegt.
Bei Wassersto, der beim Strahlbetrieb von FRANZ als Arbeitsgas in die Quelle
eingelassen wird, werden bei den in der Quelle vorherrschenden Plasmatemperaturen
drei Fraktionen extrahiert, n amlich H+, H
+
2 und H
+
3 . F ur unseren Versuch erzeugen
18die beiden letzten Fraktionen jedoch Eekte, die vorerst ausgeschlossen werden sollen,
weswegen Helium als Arbeitsgas benutzt wird. Bei Helium entsteht bei niedrigen Plas-
matemperaturen nur eine Fraktion, He
+. Die Parameter f ur einen Heliumstrahl, wie er
in dieser Arbeit verwendet wurde, sind in Abschnitt 4.4 aufgelistet.
4.2. Solenoid Typ II
Abbildung 4.2.: Im Experiment verwendetes Solenoid Typ II.
In der LEBT-Sektion von FRANZ benden sich zwei verschiedene Arten von Solenoi-
den. Die drei Solenoide Typ I haben eine Apertur von 100mm und sind 251mm lang, ihre
gemessene maximale magnetische Flussdichte auf der Strahlachse liegt bei 786mT f ur
400A Solenoidstrom. Das Solenoid Typ II hat eine Apertur von 150mm bei einer L ange
von 408mm. Seine gemessene magnetische Flussdichte auf der Achse betr agt 657mT.
Die gr oere Apertur f ur dieses Solenoid wurde gew ahlt, da der Teilchenstrahl divergent
aus der Quelle extrahiert wird und kein fokussierendes Element mehr vor dem Solenoid
steht, sodass ein relativ groer Strahlradius am Eingang des Solenoides erwartet wird.
Um das Verh altnis von Radius zu L ange, das ein Ma f ur die Homogenit at des Feldes
im Solenoid darstellt, ungef ahr zu erhalten, wurde das Solenoid auch in longitudinaler
Richtung verl angert.
Wie in Abschnitt 2.3 erw ahnt, gilt f ur ein Solenoid, das zur transversalen Strahl-
fokussierung eines Ionenstrahls verwendet wird, dass Teilchen auf der Strahlachse des
19Solenoides nicht von diesem abgelenkt werden. Teilchen, die nicht auf der Symmetrie-
achse liegen, bekommen vom Randfeld des Solenoides einen transversalen Impuls, der
durch das longitudinale Magnetfeld im Inneren zu einer Spiralbewegung in Richtung
der Achse f uhrt [11, S. 144]. Die Lorentzkraft zwingt den Strahl auf eine transversale
Kreisbewegung mit einem Radius, der dem halben Abstand von der geometrischen Ach-
se entspricht [9] (siehe Abbildung 4.4). Am Ausgang des Solenoides bewirkt das dortige
Randfeld einen transversalen Impuls, der die Rotationsbewegung durch den eingangssei-
tigen Impuls gerade aufhebt.
Das erste Solenoid im Strahlgang ist das Solenoid Typ II (Abbildung 4.2). Dieses
Solenoid besitzt zur Quelle hin eine Mimik, welche die xy-Position der Ionenquelle und
deren Winkel zur Strahlachse variieren kann. Um die Fokussierwirkung dieses Solenoides
zu veranschaulichen, ist in Abbildung 4.3 ein Bild aus dem CST Particle Studio gezeigt.
Die Simulation wurde mit einem Solenoidstrom von 200A und einem Protonenstrahl
mit 120keV kinetischer Energie durchgef uhrt. Die unterschiedlichen Farben der Teil-
chentrajektorien dienen der Anschaulichkeit und um einzelne Teilchen besser verfolgen
zu k onnen. Sowohl die Rotation als auch die Fokussierung des Strahls ist erkennbar.
Abbildung 4.3.: Fokussierung eines 120keV Protonenstrahls mit einem Solenoid Typ II.
Die Simulation wurde mit CST Particle Studio durchgef uhrt.
20Abbildung 4.4.: Fokussierung eines 120keV Protonenstrahls durch ein Solenoid Typ II
mit CST Particle Studio mit Blick in Strahlrichtung. Die Farben der
Teilchentrajektorien dienen der besseren Anschaulichkeit.
4.3. Schlitz-Gitter-Emittanzmessanlage
Eine Schlitz-Gitter-Emittanzmessanlage besteht aus einem Schlitz und einem Gitter, die
in deniertem Abstand a voneinander, in der x-Ebene, in den Strahl gefahren werden.
Der Schlitz blendet den Strahl an einer bestimmten x-Position bis auf eine H ohe gleich
der Schlitzh ohe h aus. W ahrend des Driftens zwischen Schlitz und Gitter weitet sich der
Strahlausschnitt durch die transversalen Impulse auf. Bei dem Gitter handelt es sich um
zum Schlitz parallele Messdr ahte mit der Dicke d, die jeweils den auftreenden Strom
messen. Durch Bewegung des Gitters bei ruhendem Schlitz kann die Winkelau
 osung
gesteigert werden. Aus der Driftl ange und dem Ablenkwinkel l asst sich direkt auf die
Verteilung der transversalen Impulse zur uckschlieen.
Um auch die y-y0-Verteilung messen zu k onnen, ben otigt man ein zweites Paar von
Schlitz und Gitter, das man senkrecht zum ersten in den Strahlgang f ahrt.
Die Schlitz-Gitter-Messung ist eine invasive Methode, die den Strahl zerst ort und f ur
eine hohe Genauigkeit viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Daf ur ist es m oglich den
gesamten transversalen Phasenunterraum aufzunehmen. Die Genauigkeit ist dann nur
durch die Breite des Schlitzes, die Dicke der Gitterdr ahte und den Abstand zwischen
Schlitz und Gitter beschr ankt.
Die Parameter der in dieser Arbeit verwendeten Schlitz-Gitter-Messanlage sind in Ta-
belle 4.1 festgehalten. Die Messzeit steigt linear mit dem Messbereich und der Schritt-
weite des Gitters und ebenfalls linear mit der Anzahl der Gitter-Zwischenschritte. Bei
maximaler Au
 osung und bei uneingeschr anktem Messbereich betr agt die Messzeit un-
gef ahr 50 Minuten.
21Abbildung 4.5.: Aufbau einer Schlitz-Gitter-Emittanzmessanlage (aus [24]).
Gesamth ohe Schlitzblende 60mm
Hub des Schlitzes  40mm
Schlitzh ohe h 0,1mm
Schlitzbreite 60mm
Abstand zwischen Schlitz und Gitter a 246mm
Gesamth ohe Gitter 60mm
Messbare Winkel  120mrad
Au
 oseverm ogen Gitter 0,41mrad
Drahtbreite d 0,1mm
Drahtabstand g 1mm
Anzahl Dr ahte 60
Zeit einer einzelnen Messung  0,75s
Tabelle 4.1.: Parameter der verwendeten Schlitz-Gitter-Emittanzmessanlage.
224.4. Strahl- und Fokussierparameter
In diesem Abschnitt sind die Parameter des in allen vorgestellten Messungen extrahierten
Heliumstrahls aufgef uhrt.
Der in den Messungen verwendete He
+-Strahl wurde mit einer durch den Versuchsauf-
bau beschr ankten Beschleunigungsspannung UB = 10kV und einem Strahlstrom von
0,9mA aus der Volumenquelle extrahiert. Damit ergibt sich eine Strahlleistung von:
P = UB  I = 9W:
Aus der kinetischen Energie des Strahls Ekin = UB e und der Masse eines Heliumions
mHe = 6;64610 27 kg l asst sich die nicht-relativistische Ionengeschwindigkeit berechnen:
v =
r
2  Ekin
m
=
s
3;204  10 15 J
6;646  10 27 kg
= 6;943  10
5 m
s
= 0;232%  c:
Der Fehler bei der Annahme der nicht-relativistischen N aherung ist bei diesem Ergebnis
zu vernachl assigen.
Bei Verwendung der nicht-relativistischen N aherung betr agt der Normierungsfaktor
f ur die Emittanz:
  
 =  
1
(1   2)
1
2
   1 = 0;00232:
Der Ionenimpuls p bestimmt sich aus dem Produkt von Geschwindigkeit v und Masse
m eines einzelnen Ions:
p = m  v = 4;612  10
 21 kg  m
s
:
Das Strahlpotential (siehe Gleichung 2.5 und 2.6) betr agt
Achse =
I
2"0v

ln
rrohr
R

+
1
2

= 39;7V;
Rand =
I
2"0v
ln
rrohr
R

= 23;3V;
bei einem angenommenen Strahlradius von R = 10mm und rrohr = 50mm ohne Kom-
pensationselektronen.
Die generalisierte Perveanz (siehe Gleichung 2.7) ergibt sich zu:
K =
U
U
=
1
4"0
r
mi
2qi
I
U
3
2
= 1;17  10
 3 :
Im Vergleich dazu wird der Protonenstrahl von FRANZ eine generalisierte Perveanz
von K = 2;34  10 3 besitzen, mit I = 150mA und U = 120kV. Das bedeutet,
dass sich die Raumladungskr afte in der gleichen Gr oenordnung benden wie die des
23FRANZ-Protonenstrahls. Eine Berechnung, welche Heliumstrahlenergie und welcher He-
liumstrahlstrom einen  aquivalenten Impuls und eine  aquivalente Perveanz zum FRANZ-
Protonenstrahl ergeben, bendet sich in Anhang I.
Wird der Strahl nun mit seinem Impuls p = 4;61210 21 kgm
s durch das Solenoid Typ
II transportiert, ergibt sich, nach Gleichung 2.3, bei einem Solenoidstrom von 200A eine
Brennweite von f = 1
ksin(kL) = 18cm.
Wie in Abschnitt 2.3 gezeigt, bedarf es einer relativ komplexen Transformations-
matrix f ur das Solenoid mit

cos(ks)
sin(ks)
k
 k sin(ks) cos(ks)

. Einfacher w are es, das Solenoid
als d unne Linse zu behandeln, f ur die sich die Transformationsmatrix zu

1 0
 1
f 1

=

1 0
 k sin(ks) 1

vereinfachen w urde. Die Annahme besteht hier also darin, dass sich die
Teilchenpositionen innerhalb des Solenoides nicht  andern und die  Anderung des Winkels
nur von der Eintrittsposition abh angt. Um die Fehler durch diese vereinfachte Annah-
me gering zu halten, m usste
sin(ks)
k  0 und cos(ks)  1 sein. Bei einen Solenoidstrom
von 150A erh alt man f ur k = 4;39 1
m. Damit ergibt sich f ur
sin(ks)
k =  0;23 und f ur
cos(ks) = 0;15. Durch die Abweichung dieser Werte von 0 beziehungsweise 1 ist die
N aherung des Solenoides als d unne Linse hier nicht m oglich.
Nimmt man f ur den Strahl eine Impulsverschmierung von 0;5% an (das entspricht
bei der oben genannten Beschleunigungsspannung UB = 10kV einer Energieverschmie-
rung von ungef ahr 100eV), erh alt man eine Verschmierung der Solenoidbrennweite
von:
f = 2
sin(kL) + kLcos(kL)
k0 sin2(kL)
p
= 6;78  10
 2 cm:
Diese Brennweitenverschmierung erh oht die eektive beziehungsweise die rms-Emittanz
des Strahls (siehe Abschnitt 2.2).
4.5. Ausgangsverteilung f ur analytische Rechnungen
und Simulation
Um eine Quellenverteilung f ur die Simulationen zu erhalten, wurde die Emittanzmess-
anlage direkt hinter die Quelle montiert (siehe Abbildung 4.6). Die x-x0-Phasenraumver-
teilung wurde 143mm hinter der Erdelektrode der Volumenquelle aufgenommen und da-
nach  uber Zeitumkehr [6] bis zur Erdelektrode zur ucksimuliert. Dazu wurde das Strahl-
transportprogramm Lintra verwendet. Die gemessenene Verteilung und die durch die
Simulation erhaltene Quellenverteilung sind in Abbildung 4.7 zu sehen. Eine Au
istung
der Parameter nach den beiden Auswerteprogrammen Emiscan und Deepblue ndet sich
in Tabelle 4.2.
24Abbildung 4.6.: Versuchsaufbau I (Aufnahme aus dem Terminal): Die Emittanzmessan-
lage ist hinter die Quelle montiert.
(a) 143mm hinter der Erdelektrode
gemessene Phasenraumverteilung.
(b) Durch Zeitumkehr zur Erdelek-
trode simulierte Startverteilung.
Abbildung 4.7.: Quellenverteilung I: Die Emittanzmessanlage ist hinter die Quelle
montiert.
25Position z=143mm z=0mm
Vx 2,252 2,376
"x;100%;rms;norm: [mm  mrad] 0,0584 0,0582
"x;100%;eektiv;unnorm: [mm  mrad] 106 103
"x;90%;eektiv;unnorm: [mm  mrad] 82 80
"x;80%;eektiv;unnorm: [mm  mrad] 65 64
rmin [mm] -16,21 -1,53
rmax [mm] 16,26 1,60
r0
min [mrad] -110,92 -108,91
r0
max [mrad] 109,70 107,44
Tabelle 4.2.: Parameter der Phasenraumverteilungen aus Versuchsaufbau I.
Numerische Simulationen zeigen, dass durch das Solenoid an der Postition der Erd-
elektrode ein longitudinales Feld von Bz = 0;7mT auf der Achse und ein transversales
Feld von ungef ahr Br = 0;18mT bei 10mm Radius entsteht. Dabei wurde mit einem
Solenoidstrom von 400A gerechnet. Da das Solenoid der Quelle selbst ein Feld von un-
gef ahr 7mT aufbaut [13, S. 48], ndet eine  Uberlagerung der beiden Felder statt, die
man beim Anschalten des Solenoides auch direkt in Form einer Strahlstromerh ohung
erkennen kann. Um zu sehen, wie gro der Ein
uss dieses externen Feldes auf die Quelle
ist, wurde eine weitere Phasenraumverteilung nach dem Transport durch das Soleno-
id bei 150,5A Solenoidstrom aufgenommen und ebenfalls mit Lintra  uber Zeitumkehr
zur uckgerechnet. Der Aufbau f ur die Aufnahme dieser Quellenverteilung ist in Abbil-
dung 4.8 im Original und in Abbildung 4.9 als Schema gezeigt. Bei diesem Messaufbau
Abbildung 4.8.: Versuchsaufbau II (Aufnahme von auen): Die Emittanzmessanlage ist
hinter das erste Solenoid der LEBT-Sektion von FRANZ montiert.
26Abbildung 4.9.: Schemazeichnung des zweiten Versuchsaufbaus mit Aperturdurchmes-
serangaben in den Bauteilen und L angenangaben darunter.
(a) 783mm hinter der Erdelektrode,
bei 150,5A Solenoidstrom gemesse-
ne Phasenraumverteilung.
(b) Simulation zur Erdelektrode.
Abbildung 4.10.: Quellenverteilung II: Mit dem Solenoid im Strahlgang, bei einem Sole-
noidstrom von 150,5A gemessen.
Position z=783mm (bei 150,5A Solenoidstrom) z=0mm
Vx 2,402 3,179
"x;100%;rms;norm: [mm  mrad] 0,0748 0,0772
"x;100%;eektiv;unnorm: [mm  mrad] 109 136
"x;90%;eektiv;unnorm: [mm  mrad] 84 125
"x;80%;eektiv;unnorm: [mm  mrad] 66 112
rmin [mm] -18,33 -3,59
rmax [mm] 18,74 3,69
r0
min [mrad] -109,13 -128,53
r0
max [mrad] 101,70 134,90
Tabelle 4.3.: Parameter der Phasenraumverteilungen aus Versuchsaufbau II.
27werden Aufnahmen bei geringen Solenoidstr omen nur unvollst andig gemessen, da der
Strahl durch die geringe Fokussierung einen Radius besitzt, der gr oer als der Messbe-
reich der Emittanzmessanlage ist. Deswegen wurde die Verteilung bei einem Solenoid-
strom von 150,5A aufgenommen. Sowohl die gemessene, als auch die zur uckgerechnete
Verteilung sind in Abbildung 4.10 gezeigt. Einige Parameter von der gemessenen Ver-
teilung und der zur uckgerechneten Quellenverteilung bendet sich in Tabelle 4.3.
W ahrend des Umbaus und der Konditionierungsphase musste das Filament der Io-
nenquelle mehrfach ausgetauscht werden. Zus atzlich wirkt sich, wie oben erw ahnt, das
Magnetfeld des Solenoides auf die Quelle aus. Dadurch ver andert sich die Startverteilung
zwischen dem ersten und dem zweiten Aufbau. So ist der Strahlradius von 1,57mm auf
3,64mm gestiegen und der Divergenzwinkel von 108 auf 132mrad. Die Emittanz ist um
einen Faktor 1,33 gr oer geworden.
285. Untersuchung der
Abbildungseigenschaften eines
Solenoides
Das erste strahlf uhrende Element der Frankfurter Neutronenquelle FRANZ ist das in
Abschnitt 4.2 beschriebene Solenoid, das direkt hinter der Volumenquelle angebracht ist.
Um die Fokussier- und Abbildungseigenschaften des Solenoides zu untersuchen, wur-
den Phasenraumverteilungen hinter dem Solenoid f ur verschiedene Solenoidstromst arken
analytisch und numerisch bestimmt. Der Ablauf dazu ist, exemplarisch f ur die gemesse-
ne Verteilung aus Aufbau II, in Abbildung 5.1 zu sehen. Die in Kapitel 4.5 vorgestellte,
bei z = 783mm gemessene Verteilung wird wie beschrieben zur uckgerechnet, jedoch
nur bis zum Ende des Kupfer
anschs, das sich 33mm hinter der Erdelektrode bendet
(rote Enveloppe). Die dort erhaltene Phasenraumverteilung dient als Startverteilung f ur
alle Rechnungen und Simulationen. Sie wird dann analytisch  uber die Twissparameter-
transformation oder numerisch mit Lintra f ur verschiedene Solenoidstromst arken zur
Phasenraumverteilungen am Messort transformiert beziehungsweise simuliert (schwarze
Enveloppen). Die am Messpunkt erhaltenen Phasenraumverteilungen werden dann auf
Phasenraumellipsenlage, Emittanz und W olbung untersucht.
Abbildung 5.1.: Rechts ist die gemessene Verteilung aus Aufbau II zu sehen, die
auf der roten Enveloppe zu der Ausgangsverteilung am Kupfer
ansch
zur uckgerechnet wurde. Von dort aus wurde f ur verschiedene Solenoid-
feldst arken der Strahltransport simuliert (schwarze Enveloppen).
29F ur die analytischen Rechnungen und Simulationen bis einschlielich Abschnitt 5.4
wird ausschlielich die Verteilung von Versuchsaufbau II benutzt, da diese n aher an den
Versuchsbedingungen f ur die durch das Solenoid fokussierten Strahlen liegt.
5.1. Analytische Rechnung zur Fokussierung des
Heliumstrahls
Die analytische Auswertung des Versuchsaufbaus wird mit der in Theorieabschnitt 2.3
vorgestellten Twissparametertransformation durchgef uhrt. Dabei werden ausschlielich
die Auswirkungen des magnetischen Feldes und weder Raumladung, noch emittanzver-
gr oernde Eekte betrachtet.
Um zu den Parametern f ur das in den analytischen Rechnungen verwendete Sole-
noidfeld zu kommen, wird ein realistisches Feld durch numerische Feld-Simulationen
mit dem Programm EM Studio (EMS) der Firma Computer Simulation Technology
(CST) [7] berechnet [29, S. 28.]. Daraus wird ein Kastenfeld generiert, das eine magne-
tische Flussdichte gleich der maximalen magnetischen Flussdichte B0;max auf der Achse
des realistischen Feldes besitzt. Die eektive L ange s des Kastenfeldes erh alt man, in-
dem die Integrale  uber Bz bei Kastenfeld und numerisch ermitteltem, realistischem Feld
gleichgesetzt werden. Es gilt s = 1
B0;max
R
r=0 Bzdz.
Nach der Bestimmung dieser beiden Parameter bleibt die Position des Kastenfeldes
variabel. Deswegen wurde der Ein
uss der Positionierung des Kastenfeldes untersucht.
Um eine Absch atzung der Fokussierst arke mit einer global m oglichst kleinen Abweichung
zu den Ergebnissen aus dem Experiment zu erhalten, wurde der Beginn des Kastenfeldes
an den geometrischen Eingang des Solenoides gelegt, da bei dieser Wahl die Parameter
bei Eintritt in das Feld (bei Vernachl assigung des Randfeldes) f ur Kastenfeld und rea-
geometrische Länge
des Solenoides
Abbildung 5.2.: Enveloppen und Feldverlauf f ur zwei unterschiedliche Kastenfeldpositio-
nen und das EMS-Feld, bei 160A Solenoidstrom.
30Abbildung 5.3.: Numerisch ermittelter Zusammenhang zwischen maximaler magneti-
scher Flussdichte auf der Achse und Solenoidstrom f ur ein Solenoid Typ
II.
listisches Feld identisch sind. Die Drift im Anschluss an das Kastenfeld wurde verk urzt,
sodass sie bei realistischem Feld (ebenfalls bei Vernachl assigung des Randfeldes) und
Kastenfeld gleich gro ist. W urde man das Kastenfeld in die geometrische Mitte des
Solenoides setzen und die Driftl angen nicht anpassen, erhielte man einen gr oeren Ein-
trittsradius in das Kastenfeld und damit einen h oheren F ullgrad sowie eine st arkere
Fokussierung (siehe Abbildung 5.2).
Um die transformierten Twissparameter f ur Versuchsaufbau II zu erhalten, nutzt
man die zur uckgerechnete Phasenraumverteilung und f uhrt nun zuerst eine Twisspa-
rametertransformation f ur eine 172mm lange Drift, dann eine Transformation f ur ein
s = 323mm langes Solenoidfeld und danach noch einmal eine Transformation f ur ei-
ne 170mm lange Drift aus. Die magnetische Flussdichte des Solenoidfeldes betr agt
B0;max = 674mT bei 400A Solenoidstrom und skaliert linear mit dem Strom, da nach
CST-Simulationen bis 400A Solenoidstrom keine S attigungseekte des Eisens auftreten,
wie man in Abbildung 5.3 erkennen kann.
Die Twissparameter f ur ausgew ahlte Solenoidstr ome sind in Tabelle 5.1 aufgelistet
und in Abbildung 5.4 sind die zugeh origen Emittanzellipsen aufgetragen. Anders als
bei einer Drift kann bei einem Solenoid nicht von einer Scherung der Emittanzellipse
gesprochen werden, da hier keine d unne Linse-N aherung verwendet werden darf (siehe
Abschnitt 4.4). Das bedeutet, dass sich nicht nur die Winkel x0, sondern auch die Positi-
on x der einzelnen Teilchen innerhalb des Solenoides  andern kann. Damit ergibt sich eine
Drehung der Phasenraumellipse zusammen mit einer Stauchung beziehungsweise Stre-
ckung. So erkennt man in Abbildung 5.4 bei niedrigen Stromst arken einen divergenten
Strahl, der sich dann  uber die Parallelstellung bei ungef ahr 100A zu einem konvergenten
Strahl hin entwickelt. Wird die Stromst arke des Solenoides nun weiter erh oht, wandert
der Fokus und erreicht den Messpunkt bei ungef ahr 170A. Nach dem Fokus entwickelt
31Abbildung 5.4.: Durch die analytischen Rechnungen ermittelte Emittanzellipsen am En-
de des Versuchsaufbaus f ur verschiedene Solenoidstromst arken.
Solenoidstrom   
 "
[A] [mm/mrad] [mrad/mm] [mm  mrad]
20 -45,537 33,257 62,380 136,88
40 -37,500 29,717 47,355 136,88
60 -25,928 24,414 27,577 136,88
80 -13,178 18,140 9,629 136,88
100 -1,864 11,807 0,379 136,88
120 5,667 6,296 5,259 136,88
140 7,806 2,312 26,788 136,88
150 6,642 1,036 43,552 136,88
160 4,027 0,270 63,685 136,88
170 0,085 0,012 86,421 136,88
180 -4,991 0,234 110,800 136,88
200 -17,470 1,914 159,938 136,88
220 -30,874 4,737 201,431 136,88
240 -42,405 7,954 226,207 136,88
Eingangswerte -3,219 0,167 67,956 136,88
Tabelle 5.1.: Twissparameter zu den in Abbildung 5.4 gezeigten Emittanzellipsen.
32Abbildung 5.5.: Analytisch ermittelte Emittanzellipsen. F ur eine bessere
 Ubersichtlichkeit ist jeweils nur die H alfte der Emittanzellipse
dargestellt.
sich der Strahl weiter zu einem  uberfokussierten Strahl, der divergent auseinanderl auft.
Zus atzlich kann man eine Verk urzung der groen Halbachse der Emittanzellipse und eine
aus der Erhaltung der Emittanz resultierende Verl angerung der kleinen Halbachse bis
zu einem Solenoidstrom von 140A erkennen. Dieses Verhalten l asst sich bei der Betrach-
tung des maximalen Winkels und des Radius des Strahls erkl aren. Der maximale Winkel
muss abnehmen, bis der Strahl durch das Solenoid parallel gestellt wird. Danach nimmt
er, dem Betrag nach, wieder zu und steigt stetig mit steigendem Solenoidstrom. Der
maximale Radius des Strahls sinkt dagegen bis zum Fokus. Danach verschiebt sich der
Brennpunkt der Linse vor den Messpunkt und der Strahlradius am Messpunkt w achst.
Bei sehr kurzen Brennweiten kommt es zur Ausbildung eines zweiten Brennpunktes.
Dabei wird der Strahl, der das erste Mal durch seinen Brennpunkt gelaufen ist, vom ma-
gnetischen Feld erneut fokussiert. Betrachtet man nur die Halbellipsen f ur eine bessere
 Ubersichtlichkeit und erh oht weiter den Solenoidstrom (siehe Abbildung 5.5), erkennt
man diesen zweiten Fokus an den wieder kleiner werdenden Strahlradien. F uhrt man
die analytischen Rechnungen mit gr oeren Solenoidstr omen als den technisch m oglichen
400A durch, erkennt man auerdem eine H aufung der Ellipsen im divergenten Bereich.
Das ist damit zu erkl aren, dass nur Austrittswinkel  2 [0, 24], bei einem maximalen
Austrittsradius von r = 75mm, zwischen der optischen Achse und der Enveloppe einen
konvergenten Strahl am Messpunkt erzeugen. F ur die restlichen 156 erh alt man am
Messpunkt einen divergenten Strahl, was aus Abbildung 5.6 ersichtlich wird.
Um die Lage der Emittanzellipsen  ubersichtlicher darzustellen, besonders in Hinblick
33Abbildung 5.6.: Winkel , unter dem der Fokus des Solenoides hinter dem Messpunkt
liegt und somit ein konvergenter Strahl gemessen wird.
auf die Vergleichbarkeit mit den numerischen Simulationen und Messungen, wird nun
der Winkel ' eingef uhrt. ' beschreibt den eingeschlossenen Winkel zwischen der x-
Achse des x-x0-Phasenraumdiagramms und der groen Halbachse der Emittanzellipse,
wie in Abbildung 5.7 gezeigt. Um keine durch die Darstellung bedingte Unstetigkeit
im Graphen zu erzeugen, wurde dabei der Bereich ' 2 [-360, 90] genutzt, wobei der
Bereich zwischen [-360, -270] und [0, 90] derselbe ist. Rechnerisch ergibt sich aus den
rms-Twissparametern ,  und 
, wie in Abbildung 2.2 zu sehen ist, ' =
arctan(
2

 )
2 .
In Abbildung 5.8 ist f ur die analytischen Rechnungen dieser Winkel ' gegen die ma-
ximale magnetische Flussdichte auf der Achse des Solenoides aufgetragen. Zu erkennen
sind mehrere Bereiche mit abwechselnd geringer und groer Steigung. Dabei benden
sich die Bereiche mit geringer Steigung in den Quadranten 2 und 4. Wie weiter oben
bereits beschrieben, h angt das mit dem relativ kleinen Winkelbereich von   24 zu-
sammen, in dem man am Messpunkt einen konvergenten Strahl erh alt.
34Abbildung 5.7.: Zwischen der x-Achse und der groen Halbachse der Emittanzellipse
eingeschlossener Winkel '.
Parallelstrahl
Fokus
divergent
divergent
konvergent
konvergent
2. Quadrant
3. Quadrant
4. Quadrant
1. Quadrant
Abbildung 5.8.: Analytisches Ergebnis des Winkels ' bei Variation der magnetischen
Flussdichte.
355.2. Numerische Simulationen zur Fokussierung des
Heliumstrahls
In diesem Abschnitt geht es um die numerischen Strahltransportsimulationen durch
den Versuchsaufbau. Dazu wurden zuerst Simulationen durchgef uhrt, bei denen  aquiva-
lent zu den analytischen Rechnungen ein Kastenfeld im Solenoid angenommen wurde.
Danach wird von diesem Kastenfeld zu einem numerisch aus EMS ermitteltem Feld
 ubergegangen.
S amtliche Simulationen wurden mit dem Strahltransportprogramm Lintra durchge-
f uhrt. Das von EMS berechnete Feld ist mit einer Genauigkeit von 1mm in longitudinaler
und radialer Richtung ausgelesen, was f ur die Schrittweite der Simulation von ebenfalls
1mm ausreichend ist. Dabei wurden Randfelder auerhalb der geometrischen L ange
des Solenoides von jeweils 152mm ber ucksichtigt, um m oglichst keinen magnetischen
Fluss abzuschneiden. Da die sp ater vorgestellten Messungen nur bis zu einer Solenoid-
stromst arke von 200A durchgef uhrt wurden, was einer magnetischen Flussdichte von
330mT entspricht, wurden alle numerischen Simulationen auf diesen Strombereich be-
schr ankt.
5.2.1. Strahltransportsimulation unter Verwendung eines
Kastenfeldes als  Aquivalenz zur Analytik
In der analytischen Rechnung zu dem Versuchsaufbau, an dem die Messungen durch-
gef uhrt wurden, wurde das Feld des Solenoides als ein Kastenfeld von s = 323mm L ange
und einer magnetischen Flussdichte von 674mT bei 400A Solenoidstrom angenommen.
Um die Abweichung zwischen Analytik und Simulation bestimmen zu k onnen, wur-
den Simulationen mit demselben Kastenfeld und mit 100% Raumladungskompensation
durchgef uhrt und dann der Winkel ' gegen die maximale magnetische Flussdichte auf
der Solenoidachse B0;max aufgetragen.
Ein Vergleich zwischen der analytischen Rechnung und der in diesem Abschnitt durch-
gef uhrten Simulation ist in Abbildung 5.9 dargestellt. Man erkennt eine gute  Uberein-
stimmung, bei einer maximalen Abweichung von 4,5 im Winkel ' beziehungsweise 5mT
in der magnetischen Flussdichte zwischen den beiden Graphen. Diese Abweichung trotz
gleichen Feldverlaufs kann darauf zur uckzuf uhren sein, dass die Verteilung der Teilchen
innerhalb der Emittanzellipse in der analytischen Rechnung nicht mit ber ucksichtigt
sind.
5.2.2. Strahltransportsimulation unter Verwendung einer
realistischen Feldverteilung
Um nun den realistischen Bedingungen des Versuchsaufbaus mit der Simulation n aher zu
kommen, ersetzt man das Kastenfeld durch das mit EMS simulierte Solenoidfeld. Dies
hat eine Gesamtl ange von 712mm (408mm geometrische L ange + 152mm Randfelder
36Abbildung 5.9.: Vergleich der aus der Analytik und der Simulation mit einem Kasten-
feld erhaltenen Winkel '. Die graue Linie kennzeichnet die Dierenz
'simuliert   'analytisch zwischen den beiden Kurven (Skala rechts).
auf beiden Seiten). F ur die Raumladungskompensation wurde ein Wert von 85% ange-
nommen [29], doch wie in Abbildung 5.10 zu sehen ist, ist die Abweichung bei 15%
Raumladungskompensation bei den hier gemessenen Str omen von 0,9mA relativ gering.
Unter diesen Voraussetzungen ist in Abbildung 5.11 ein Vergleich zwischen den nu-
merischen Rechnungen mit dem Kastenfeld und dem EMS-Feld dargestellt. Bei den
Simulationen mit dem EMS-Feld sieht man f ur kleine magnetische Flussdichten eine
geringe Abweichung zu gr oeren Winkeln ', bei gr oeren magnetischen Flussdichten zu
kleineren Winkeln. Die Abweichung bei geringer Flussdichte kann mit den unterschiedli-
chen L angen in den Simulationen erkl art werden, da der Strahl bei den Simulationen mit
dem Kastenfeld insgesamt 85mm weniger Strecke zur ucklegt (siehe Abbildung 5.12). So
entsprechen zum Beispiel die 0A Solenoidstrom gerade einer 665mm langen Drift bei
der Simulation mit dem Kastenfeld beziehungsweise einer 750mm langen Drift bei der
Simulation mit dem realistischen Feld. Bei der k urzeren Drift erh alt man kleinere Radi-
en f ur den Strahl am Messpunkt, was zu einem gr oeren Winkel ' f uhrt. Dieser Eekt
wird bei gr oeren magnetischen Flussdichten vom Eekt des nicht mehr kastenf ormigen
Feldes  uberlagert.
37Abbildung 5.10.: Verlauf des Winkels ' bei Variation der Perveanz.
Abbildung 5.11.: Winkel ' f ur die Simulation unter Verwendung des Kasten- und EMS-
Feldes. Die graue Linie kennzeichnet die Abweichung 'EMS Feld  
'Kastenfeld zwischen den beiden Kurven(Skala rechts).
38Virtueller Messplatz
für das Kastenfeld
Position des 
realen Messplatzes
geometrische Länge
des Solenoides
750 665
Abbildung 5.12.: Enveloppen und Feldverlauf f ur die beiden Felder, mit denen der
Strahltransport simuliert wurde, bei 160A Solenoidstrom.
5.3. Messung der Phasenraumellipsenlage
Es wurden zwei unabh angige Messreihen mit Messungen der Phasenraumverteilung mit
der Schlitz-Gitter-Messanlage durchgef uhrt. Die beiden Messreihen unterscheiden sich
in der gew ahlten Au
 osung der Emittanzmessanlage, wobei die meisten Messungen aus
der zweiten Messreihe mit einer h oheren Au
 osungen aufgenommen wurden als die Mes-
sungen aus der ersten Messreihe.
Auch f ur die Messungen wurde der Winkel ' aus den Twissparametern errechnet und
mit den Ergebnissen der Simulationen unter Verwendung des EMS-Feldes verglichen
(siehe Abbildung 5.13). Es zeigt sich bei dem Vergleich, dass eine maximale Abweichung
von 5,4 im Winkel ' zwischen der Simulation mit dem EMS-Feld und den ersten Mes-
sungen und eine Abweichung von maximal 4,1 zu den Messungen der zweiten Messreihe
besteht.
In den letzten drei Abschnitten konnte gezeigt werden, dass das analytische Modell
der Twissparametertransformation bei vernachl assigbarer Raumladung eine sehr gute
Absch atzung dar uber geben kann, wie der Verlauf der Fokussierung  uber verschiedene
magnetische Feldst arken aussehen wird. Die  Ubereinstimmung zwischen der Analytik
und der  aquivalenten Simulation unter Verwendung eines Kastenfeldes zeigt, dass die
Simulationen mit dem Programm Lintra  ahnliche Ergebisse liefern wie die Theorie sie
vorraussagt. Wie man im Vergleich der numerischen Simulationen von Kastenfeld und
realistischem Feld erkennen kann, liegt der Winkel ' bei den Simulationen mit dem Kas-
tenfeld f ur geringe Feldst arken etwas zu hoch und f ur h ohere Feldst arken etwas zu nied-
rig, was jedoch mit der vereinfachten Annahme des Feldverlaufes und der Positionierung
des Kastenfeldes zu erkl aren ist. Auerdem konnte gezeigt werden, dass die Transport-
39Abbildung 5.13.: Vergleich zwischen der Simulation mit dem EMS-Feld und den
Messungen.
simulationen unter Verwendung des realistischen EMS-Feldes mit hoher Genauigkeit
an die Messungen heranreichen, sodass f ur die Berechnung der Fokussierwirkung von
Solenoiden auf das Strahltransportprogramm Lintra zur uckgegrien werden kann. Zu-
sammenfassend kann man sagen, dass eine sehr gute  Ubereinstimmung zwischen den
analytisch berechneten, den numerisch simulierten und den gemessenen Phasenraum-
ellipsenlagen besteht.
5.4. Auswertung von Emittanz und W olbung
Da die analytische Twissparametertransformation keine Betrachtung einzelner Teilchen
beinhaltet, kann diese nicht zur Analyse der Abbildungseigenschaften genutzt werden.
Stattdessen kann man die numerischen Simulationen des mit EMS berechneten Feldes
heranziehen, um das Verhalten von Emittanz und W olbung bei Variation des Solenoid-
stroms zu betrachten.
In Abbildung 5.14 sind die numerisch aus der Ausgangsverteilung aus Aufbau II ermit-
telten Enveloppen f ur Solenoidstr ome zwischen 20 und 220A gezeigt. Dabei kann man
erkennen, dass bei einem Solenoidstrom unter 100A an den Aperturen Teilchenverluste
auftreten und die Transmission unter 100% sinkt.
Die simulierten Phasenraumverteilungen f ur einen Strom ab 150A sind in Abbil-
dung 5.15 den Aufnahmen aus den Messungen gegen ubergestellt. Man erkennt ab ei-
nem Solenoidstrom von 162A deutlich die von der Emittanzmessanlage "abgeschnitte-
nen\ Winkel, die sich nicht mehr im Messbereich des Gitters benden. Auerdem ist
an allen gemessenen und simulierten Verteilungen die durch geometrische Aberrationen
40Abbildung 5.14.: Enveloppen f ur Solenoidstr ome zwischen 20 und 220A in 20A-
Schritten und Verlauf des verwendeten EMS-Feldes (magnetische
Flussdichte bei 400A Solenoidstrom).
hervorgerufene S-Form zu erkennen. In der Messung bei 174A Solenoidstrom, die in
Abbildung 5.16 noch einmal vergr oert dargestellt ist, erkennt man zus atzlich zu der S-
Form eine f acherf ormige Aberration, die auf chromatische Eekte (siehe Abschnitt 2.2)
zur uckzuf uhren sein k onnte [1].
Wie sich die Emittanz des Strahls am Messpunkt bei numerischen Simulationen f ur
unterschiedliche Fokussierst arken des Solenoides  andert, ist in Abbildung 5.17 zu sehen.
Der Anstieg der Emittanz im ersten Bereich ist durch die Transmission zu erkl aren. Da
bei unvollst andiger Transmission die Teilchen bei hohen Radien zuerst verloren gehen,
und diese meist die Ursache f ur eine hohe Emittanz sind (zum Beispiel Halo-Teilchen
und Aberrationen), sinkt bei fallender Transmission auch die Emittanz. Im Bereich voller
Transmission erkennt man eine leichte Senkung der Emittanz, die dadurch begr undet sein
kann, dass mit gr oerer magnetischer Flussdichte der F ullgrad des Solenoides geringer
wird und dadurch die nichtlinearen Feldanteile, die eine Emittanzerh ohung verursachen
(siehe Abschnitt 2.2), kleiner werden. In dem Bereich um den Fokus erkennt man eine
deutlichere Absenkung der Emittanz, die mit einer starken Erh ohung der W olbung zu-
sammenf allt. Diese Erh ohung der W olbung k onnte, wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben,
die Ursache f ur die kleinere Emittanz des Strahls in diesem Bereich sein. Entfernt sich
die W olbung von V = 2 bedeutet das eine  Anderung der Verteilungsfunktion und die
Emittanz sinkt.
In Abbildung 5.18 sind die gemessenen Emittanzen den numerisch simulierten ge-
gen ubergestellt. Die beiden Graphen unterscheiden sich stark voneinander, was unter
anderem an dem geringen Messbereich liegt, in dem man 100% Transmission erh alt. F ur
41Abbildung 5.15.: Vergleich zwischen den gemessenen (links) und den simulierten Pha-
senraumverteilungen (rechts) f ur Aufbau II. Angegeben sind jeweils die
Solenoidstr ome, bei denen fokussiert wurde.
42Abbildung 5.16.: Gemessene Phasenraumverteilung mit geometrischen und chromati-
schen Aberrationen.
Abbildung 5.17.: Numerisch ermittelte Emittanzen und W olbungen bei Variation der
magnetischen Flussdichte.
43Abbildung 5.18.: Vergleich zwischen den Emittanzen aus Simulation und Messung.
die Messungen bis ungef ahr 250mT war der Radius des Strahls zu gro, ab einer Fluss-
dichte von ungef ahr 265mT wurde der Winkel zu steil, sodass das Gitter nicht mehr alle
Teilchen detektieren konnte. F ur eine weitere Untersuchung liee sich der Messbereich,
bei gleicher Ausgangsverteilung, vergr oern, indem man die Drift zwischen Solenoid und
Emittanzmessanlage vergr oert. Das ist aber nur bei geringen Strahlstr omen m oglich,
da sonst die Raumladung eine transversale Aufweitung des Strahls verursacht.
Die Abweichung zwischen der gemessenen und simulierten Emittanz bei 150A So-
lenoidstrom, bei dem die Ausgangsverteilung gemessen wurde, ergibt sich durch die
Umwandlung der in nur einem transversalen Unterraum gemessenen Verteilung in eine
vierdimensionale Verteilung, die f ur die numerischen Simulationen mit Lintra ben otigt
wird [14, S. 7f.].
Beschneidet man die aus der Simulation erhalteten Verteilungen, das heit verwirft
man alle Teilchen, deren Winkel x0 gr oer als der maximale beziehungsweise kleiner
als der minimale Winkel x0 aller Teilchen der aufgenommenen Verteilung bei diesem
Strom ist (siehe Abbildung 5.19), erwartet man ein Absinken der Emittanz und eine
bessere  Ubereinstimmung zwischen Messung und Simulation. Diese Erwartung best atigt
sich, die gemessene Emittanz liegt jedoch weiterhin unter der simulierten Emittanz. Es
spielen weitere emittanzver andernde Eekte eine Rolle, die im Rahmen dieser Arbeit
nicht weiter untersucht werden konnten.
Stattdessen wurde die W olbung f ur die in dieser Arbeit vorgestellten Messungen ein-
gehender betrachtet. Wie in Gleichung 2.2 zu erkennen, ist die W olbung nicht direkt
von den Winkeln x0 abh angig, sodass man sie f ur einen Vergleich der inneren Struktur
der Phasenraumverteilung trotz nicht mehr vom Gitter detektierbarer Teilchen nutzen
kann.
44Abbildung 5.19.: Beispiel f ur eine "beschnittene\, simulierte Verteilung. Der grau
schraerte Bereich an der simulierten Phasenraumverteilung wurde
verworfen.
In Abbildung 5.20 kann man die W olbung f ur die aus den Simulationen erhaltenen
Verteilungen, mit und ohne abgeschnittene Winkel, und f ur die zugeh origen Messungen,
sehen. Man erkennt eine gute  Ubereinstimmung, insbesondere bei der Position des Peaks,
was auf eine sehr  ahnliche innere Struktur der Phasenraumverteilung schlieen l asst.
Die Abweichung bei hohen magnetischen Feldst arken liegen auch im Fall der W olbung
an den abgeschnittenen Verteilungen. Da Teilchen mit groen Winkeln x0 nicht gleich-
m aig  uber den Strahl verteilt sind, sondern sich zu einem groen Teil bei groen Strahl-
radien benden, erh alt man eine indirekte Abh angigkeit der W olbung von den Winkeln.
Bei einem Verlust von Teilchen mit hohen Winkeln verliert man also Aberrationen, was
in einer Ann aherung der W olbung an einen Wert von V = 2 resultiert. Die beschnittene,
simulierte Verteilung zeigt dieses Verhalten noch etwas st arker als die gemessene.
Abbildung 5.20.: W olbung von Simulationen und Messungen. Punkte markieren Werte
aus numerischen Simulationen, Dreiecke markieren gemessene Werte.
455.5. Vergleich der Simulationen beider Startverteilungen
Wie in Abschnitt 4.5 beschrieben, gab es im Rahmen dieser Arbeit zwei unterschied-
liche Messaufbauten. In Aufbau I befand sich die Emittanzmessanlage direkt hinter
der Quelle. Die so aufgenommene und  uber Zeitumkehr zur uckgerechnete Ausgangs-
verteilung wird ab jetzt Startverteilung I genannt. Mit Aufbau II wurde der Ein
uss
des Magnetfeldes des Solenoides auf die Ausgangsverteilung untersucht und die Mes-
sungen der Phasenraumverteilungen bei unterschiedlichen Magnetfeldern durchgef uhrt.
Die Ausgangsverteilung, die in diesem Aufbau bei 150,5A Solenoidstrom gemessen und
dann ebenfalls  uber Zeitumkehr zur uckgerechnet wurde, wird ab hier Startverteilung II
genannt.
Bisher wurden alle Simulationen mit Startverteilung II durchgef uhrt. Doch welchen
Ein
uss hat die zu Startverteilung II leicht abweichende Startverteilung I auf die in
dieser Arbeit vorgestellten Messgr oen? Betrachtet man zuerst den Winkel ' in Abbil-
dung 5.21, erkennt man, dass sich das Verhalten  uber die magnetische Feldst arke sehr
 ahnelt, die Fokussierung f ur die Startverteilung I jedoch etwas schw acher zu sein scheint
als f ur Startverteilung II. Die Begr undung daf ur sieht man in Abbildung 5.23, in der f ur
beide Simulationen f ur verschiedene Solenoidstromst arken die Phasenraumverteilungen
am Messpunkt gezeigt sind. Werden beide Startverteilungen durch eine 750mm lange
Drift (entspricht der Simulation bei 0A Solenoidstrom) transportiert, so erkennt man,
dass der Winkel ' zwischen der x-Achse und der groen Halbachse der gedachten Pha-
senraumellipse ungef ahr gleich ist. Dass die beiden Phasenraumverteilungen trotz der
Abbildung 5.21.: Vergleich des Winkels ' aus den Simulationen unter Verwendung eines
EMS-Feldes mit den Ausgangsverteilungen aus den beiden Aufbauten I
und II. Die graue Linie kennzeichnet die Dierenz 'Aufbau I  'Aufbau II
zwischen den beiden Kurven (Skala rechts).
46Abbildung 5.22.: Emittanz und W olbung  uber die magnetische Flussdichte f ur die Si-
mulationen mit den beiden Startverteilungen I und II.
unterschiedlichen Startparameter nun den gleichen Radius haben, liegt an der in die
Simulation eingebaute Apertur von 77mm f ur die Drift nach dem Solenoid, an der Teil-
chen verloren gehen. F ur h ohere Feldst arken erkennt man, dass die durch Aberrationen
verursachte S-Form des Strahls die Lage der rms-Phasenraumellipse beein
usst, wodurch
der Strahl einen leicht ver anderten Winkel ' erh alt.
Ebenfalls in Abbildung 5.21 erkennbar ist, dass bei niedrigen magnetischen Fluss-
dichten die Messwerte n aher an den Simulation mit Startverteilung I liegen, w ahrend
die Messungen bei hohen Flussdichten einen kleineren Abstand zu den Simulationen
mit Startverteilung II besitzen. Dieses Ergebnis war zu erwarten, da sich die Start-
verteilungen haupts achlich durch den Ein
uss des Magnetfeldes des Solenoides auf die
Quelle unterscheiden und dieser bei h oheren Stromst arken dominant wird. Die beiden
Simulationen geben damit eine Absch atzung f ur eine obere und eine untere Grenze des
Phasenraumwinkels ' an.
F ur die Betrachtung der Emittanz und der W olbung sind in Abbildung 5.22 diese
beiden Gr oen von beiden Simulationsreihen zusammen mit der Transmission  uber der
magnetischen Flussdichte geplottet. Der Verlauf der Emittanzfunktion ist sehr  ahnlich,
wobei die Emittanz des Strahls bei der Simulation mit Startverteilung I durch den schnel-
leren Anstieg der Transmission zuerst etwas  uber die Emittanz des Strahls bei der Si-
mulation mit Startverteilung II steigt, dann jedoch im weiteren Verlauf durchg angig
darunter bleibt. Bei genauem Betrachten f allt auf, dass sich jedoch das lokale Minimum
bei hohen magnetischen Flussdichten um etwa 10mT zu gr oeren Feldst arken verschoben
hat. Auch hier wird also die schw achere Fokussierung des Strahls mit der Startverteilung
I deutlich. Diesen Eekt kann man noch besser am Verhalten der W olbung beobachten,
deren Peak ebenfalls diese Verschiebung aufweist. Die W olbung weist ansonsten weitest-
gehend den gleichen Verlauf auf wie die Funktion mit der Startverteilung II.
47Abbildung 5.23.: Vergleich zwischen den simulierten Phasenraumverteilungen mit Start-
verteilung I (links) und Startverteilung II (rechts). Angegeben sind je-
weils die Solenoidstr ome, bei denen fokussiert wurde.
486. Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Arbeit wurden die Fokussier- und Abbildungseigenschaften des ersten Solenoi-
des der FRANZ-LEBT-Sektion untersucht. Als Einleitung wurde eine kurze  Ubersicht
 uber das FRANZ-Projekt gegeben, das sich momentan in der Experimentierhalle des
Instituts f ur Angewandte Physik der Goethe-Universit at Frankfurt am Main im Aufbau
bendet. Dann wurde eine Einf uhrung in die Begrie der Phasenraumverteilung, Emit-
tanz und W olbung und eine  Ubersicht  uber m ogliche Ursachen f ur Emittanzwachstum
in einem Solenoid gegeben.
Da eine d unne Linsenn aherung bei diesem Solenoid nicht m oglich ist, wurde eine
analytische Behandlung zur Transformation der Twissparameter einer Drift und eines
Solenoides mit Hilfe der Matrizenrechnung vorgestellt und sp ater auf den Versuchsaufbau
angewandt. Es konnte gezeigt werden, dass man mit der vereinfachten Annahme eines
Kastenfeldes mit gleicher maximaler Feldst arke B0;max und gleichem Integral  uber Bz
wie bei einem realistischen Feldverlauf, eine gute Absch atzung f ur die Fokussierung des
Solenoides bekommt.
Zwei Experimente zur Bestimmung zweier Ausgangsverteilungen, einer mit und einer
ohne Solenoid im Strahlgang, wurden aufgebaut und der Eekt des Magnetfeldes des
Solenoides auf die Ausgangsverteilung gezeigt. Mit der Verteilung, die mit dem Soleno-
id im Strahlgang bestimmt wurde, wurden numerische Simulationen durchgef uhrt, die
Ergebnisse mit den analytischen Rechnungen verglichen und mit Messungen best atigt.
Dabei konnte gezeigt werden, dass kleine Abweichungen in der Raumladungskompen-
sation wegen der geringen Strahlintensit at nur einen geringen Ein
uss auf die Fokus-
sierung besitzen. Das Konzept der Parametrisierung der Phasenraumellipsenlage durch
den Winkel ' wurde eingef uhrt. Es hat sich als geeignet erwiesen, um eine vergleichende
Gr oe f ur die Fokussierung des Solenoides zu erhalten und konnte auch bei unvollst andig
gemessenen Phasenraumverteilungen eingesetzt werden.
Im Rahmen dieser Arbeit konnte weiterhin gezeigt werden, dass die numerische Simu-
lation des Winkels ' unter Verwendung eines Kastenfeldes eine Abweichung von maximal
4,5 Grad in der Phasenraumellipsenlage oder 5mT in der magnetischen Flussdichte zur
analytischen L osung besitzt. Die numerische Behandlung der Fokussierwirkung des So-
lenoides durch ein Kastenfeld weicht jedoch von der Fokussierung durch ein numerisch
ermitteltes, realistisches Feld ab, da der maximale Strahlradius innerhalb des Solenoides
mit der Fokussierst arke zusammenh angt. Die Messungen stimmen mit einer maxima-
len Abweichung in der Phasenraumellipsenlage von 5,4 f ur die erste und 4,1 f ur die
zweite Messreihe mit den numerischen Simulationen unter Verwendung eines realisti-
schen Feldes  uberein. F ur einen Vergleich aller Graphen mit dem Winkel ' sind diese in
Abbildung 6.1 noch einmal zusammengefasst. M ochte man den Winkel ' weiter unter-
suchen, so eignet sich der Bereich des konvergenten Strahls besser, um unterschiedliche
49Abbildung 6.1.: Phasenraumwinkel ' f ur analytische Rechnungen, Simulationen und
Messungen.
Ausgangsparameter voneinander unterscheiden zu k onnen, als der Bereich des divergen-
ten Strahls, da hier die Dierenz zwischen allen Graphen am gr oten ist.
Sind sich zwei Startverteilungen in ihrem Winkel '  ahnlich, hat sich die Betrachtung
dieses Winkels  uber die magnetische Flussdichte als nicht sinnvoll f ur die Unterscheidung
zwischen den beiden Verteilungen herausgestellt. Stattdessen kann man bei Untersu-
chung der W olbung zwei Startverteilungen, die  ahnlich vom Solenoid fokussiert werden,
durch die H ohe und die Position des lokalen Maximums unterscheiden.
Durch den begrenzten Messbereich der Schlitz-Gitter-Messanlage lie sich die Phasen-
raumverteilung nur bei sehr wenigen Fokussierst arken vollst andig messen. Auch wenn
eine quantitative Bestimmung der Emittanzerh ohung daher nicht m oglich war, kann man
die zu einer Emittanzerh ohung f uhrenden S- und f acherf ormigen Aberrationen in den
Phasenraumverteilungen der Messungen erkennen (siehe Abbildung 5.15). Mit nume-
rischen Simulationen lieen sich die vollst andigen Phasenraumverteilungen berechnen,
bei denen sich eine Emittanzerh ohung durch die nichtlinearen Feldanteile im Solenoid
zeigte. Um dazu weitere Untersuchungen durchf uhren zu k onnen, wird derzeit eine neue
Volumenquelle mit einem Pentodenextraktionssystem in Betrieb genommen, mit der ein
geringerer Divergenzwinkel erreicht werden kann. Dadurch wird der Radius des Strahls
am Messpunkt kleiner werden. So liegt auch bei geringeren Solenoidstr omen die gesamte
Verteilung im Messbereich der Emittanzmessanlage. Auch die emittanzvergr oernden
Eekte, die nicht durch geometrische Aberrationen verursacht sind, sollten n aher analy-
siert werden. Dazu k onnte zum Beispiel f ur die chromatischen Aberrationen die in [13]
gemessene Energieverschmierung der Quellenverteilung eingehender untersucht und die
50Auswirkungen auf die Abbildungseigenschaften des Solenoides berechnet beziehungswei-
se simuliert werden.
Mit der oben erw ahnten neuen Quelle und dem Anschluss des 150kV-Terminals ist
auch das in Anhang I hergeleitete Impuls- und Perveanz aquivalent des Heliumstrahls
zum FRANZ-Protonenstrahl m oglich, sodass das Raumladungsverhalten des Strahls
und die Fokussierwirkung des Solenoides direkt auf den FRANZ-Strahl  ubertragbar
sind. Dabei ist die technische Herausforderung durch die niedrigeren Strahlenergien und
-intensit aten insgesamt geringer. Des Weiteren wird im Rahmen einer Masterarbeit der
Tomograetank aus [26] in Betrieb genommen, um das Diagnoseverfahren zu testen
und die gemessenen Daten mit den im Rahmen dieser Arbeit gemachten Messungen zu
vergleichen.
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58I. Impuls- und Perveanz aquivalent
Um die Fokussier- und Raumladungskr afte unter gleichen Bedingungen untersuchen zu
k onnen, wie sie im Betrieb von FRANZ mit dem Protonenstrahl sein werden, m ussen
bei den beiden Strahlen gleicher Impuls und gleiche generalisierte Perveanz hergestellt
werden. F ur die Berechnung wurde eine Strahlenergie der H+-Ionen von UH = 120keV
bei einem Strom von IH = 150mA angenommen.
 Aquivalenter Impuls:
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